
indicatie klop 
intensiteit
klop intensiteit
knop
klop intensiteit
knop

aan/uit knop voor 
infrarood

aan/uit knop 
klopmassage

indicatie aan/uit 
klop intensiteit

aan/uit knop voor 
kneedmassage

aan/uit indicatie 
voor infrarood

aan/uit indicatie 
kneedmassage

 z Dubbele symetrische massage met 
knopmassage functie.

 z Simuleert duimmassage en stimu-
leert bloedsomloop.

 z Lichtgewicht apparaat uitstekend 
geschikt voor o.a. hals, nek, rug en 
kuiten.

 z Kan gebruikt worden op een stoel 
of liggend op bed of bank.

 z Twee ingebouwde dubbele massage elementen, twee klopmassage punten en twee 
infrarood lampen. Dit kussen is bij uitstek geschikt om het vermoeide gevoel weg te 
nemen, weer te herstellen, de bloedsomloop te stimuleren, spierpijn te verminderen 
en de stofwisseling te stimuleren. Compact en daardoor makkelijk mee te nemen.

SL-D07
Massagekussen
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 Waarschuwing
1. Gebruik het massagekussen niet als het voltage afwijkt van de opgeven 220 volt.
2. Maak geen contact met water en dompel het apparaat of de afstandsbediening niet in 

water.
3. Gebruik het massagekussen niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
4. Zet het massagekussen niet de dicht bij een warmte-/verwarmingsbron.
5. Gebruik het massagekussen niet wanneer de buitenzijde is beschadigd en delen in het kus-

sen zichtbaar zijn.
6. Stop de stekker niet met vochtige handen in het stopcontact.
7. Duw de stekker niet met geweld in het stopcontact.
8. Zet het massagekussen na gebruik af en haal de stekker uit het stopcontact.
9. Haal het massagekussen bij een defect niet zelf uit elkaar, maar laat dat over aan een specia-

list of de  leverancier.
10. Het massagekussen kan wellicht warm worden na langdurig gebruik, gebruikers die gevoe-

lig zijn voor warmte wordt geadviseerd het kussen dan niet te lang te gebruiken.
11. Kinderen onder de 12 jaar of mensen met geestelijke instabiliteit wordt geadviseerd dit 

massagekussen niet te gebruiken.
12. Vrouwen die zwanger zijn wordt gebruik van het massagekussen afgeraden.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het massagekussen werkt niet 
wanneer het is aansloten op 
de netspanning - stopcontact.

De schakelijk is niet op aan 
gezet.
De stekker zit niet goed in het 
stopcontact.

Zet de schakelaar op aan.

Controleer of de stekker goed 
in het stopcontact zit.

Na langere gebruiksduur gaat 
het massagekussen geluid 
maken.

Het massagekussen is mo-
gelijk te lang achter elkaar 
gebruikt.

Zet het massagekussen uit en 
laat het een half uur afkoelen.

Het massagekussen stopt 
plotseling.

Het massagekussen is voor-
zien van een overbelasting-
schakelaar, wat het kussen 
automatisch uitschakeld bij te 
lang gebruik.

Zet het massagekussen uit en 
laat het een half uur afkoelen.

! Opmerking: als bij het niet functioneren van het massagekussen de bovenstaande 
oplossingen niet werken, neem dan contact op met uw leverancier.

Bekende voorkomende problemen
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